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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО  ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА 

 

Потребителите с увреждания на зрението могат да намерят PDF файловете 

заедно с допълнителна информация на уебсайт:  <www.viteacare.com>.  или да 

поискат помощник да им прочете документацията. Отделно всеки клиент 

получава намясто инструктаж за боравене с помощносто средство. 

 

1. Въведение 

 

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Дълбоко сме убедени, че той 

ще отговори на вашите очаквания. Моля, прочетете този документ преди 

първата употреба. Това ръководство е създадено с цел да предостави 

необходимата информация за безопасното използване на устройството. 

Правилното прилагане на препоръките ще допринесе значително за удължаване 

на трайността и естетиката на продукта. Искаме да подчертаем, че постоянно се 

опитваме да подобряваме качеството на нашите продукти, което може да 

доведе до незначителни промени, които не са включени в ръководството. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Винаги спазвайте основните предпазни мерки съгласно информацията, 

дадена по-долу, по отношение на безопасността, когато използвате продукта. 

Прочетете внимателно цялото ръководство преди употреба. Съхранявайте това 

ръководство за бъдещи справки. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Неправилната употреба може да доведе до смърт, сериозни наранявания, 

опасни условия или неправилно функциониране на продукта. 

 

ПРЕПОРЪКИ! 

Следвайте инструкциите по-долу, за да поддържате продукта в добро 

работно състояние. 

Ако продуктът се използва от друго лице, трябва да му предоставите копия 

от тези инструкции за употреба. 
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Настоящата инструкция за употреба се отнася до конструкцията и 

спецификациите на продукта към момента на публикуването им. Поради 

промени в дизайна някои илюстрации и снимки в ръководството може да не 

съответстват на закупения от вас продукт. Ние си запазваме правото да правим 

промени в дизайна. 

Производителят отхвърля всякаква отговорност за телесни повреди или 

материални щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна или 

опасна употреба на този продукт. 

 

 

2. Описание на продукта 

 

Долната част на бастуна е изработена от алуминий от 4 подвижно 

свързани части, които позволява сгъването на бастуна. Тя е прахово боядисана 

и оборудвана с противоплъзгаща гумена стъпка. Горната част на бастуна е 

изработена от алуминиева тръба с полиуретанова дръжка. Дръжката се вмъква в 

рамката, която има отвори, разположени на всеки 2,5 см. Отворите позволяват 

регулиране на бастуна в диапазон от 80 до 90 см, на всеки 2,5 см. Регулаторът с 

фрикционна гайка гарантира необходимата височина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 

 

 

 

 

№ ОПИСАНИЕ 

1 Горна част с дръжка 

2 Регулиращ бутон 

3 Фрикционна гайка 

4 Долна сгъваема част 

5 Противоплъзгаща стъпка 
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3. Показания 

 

За пациенти със значителни ограничения в движението, като цяло в 

лошо физическо състояние. За подкрепа при ходене, след травми на долните 

крайници, за балансиране и прехвърляне на телесното тегло при травматични и 

ортопедични заболявания. Също така за възрастни хора като подкрепа за 

баланса на тялото при ходене. 

 

 

4.  Противопоказания 

 

Не е подходяща за пациенти с нарушения на равновесието и моторната 

координация, травми и дисфункции на горните крайници, които 

възпрепятстват правилното им използване. 

 

5. Употреба 

 

 Продуктът е опакован сгънат.  

 Извадете го от опаковката.  

 Той автоматично ще се разгъне 

 Разпънете го до желаната височина. 

 Фиксирайте с фрикционят пръстен. 

 

 

6. Безопасност на употребата 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Всеки "сериозен инцидент", свързан с изделието, трябва да се докладва на 

производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която 

пребивава потребителят или пациентът. 

ВНИМАНИЕ! 

Продуктът е предназначен за използване от хора с увреждания и двигателни 

нарушения. Ако не сте сигурни дали здравословното ви състояние позволява да 

използвате продукта, консултирайте се с медицински специалист. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Не модифицирайте продукта по никакъв начин; това ще доведе до прекратяване 

на гаранцията. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Превишаването на максималното тегло на потребителя води до прекратяване на 

гаранцията. Производителят не носи отговорност за наранявания или повреди, 

причинени от неспазване на максималното тегло на потребителя. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Преди да започнете да използвате продукта, прегледайте това ръководство и го 

запазете за бъдещи справки. 

 

a) Бастунът е предназначен за използване на различни повърхности на открито 

и на закрито; 

b) Трябва да се внимава при използване на бастуна на нестабилна повърхност: 

мокра, заледена, мазна, пясъчлива – риск от падане; 

c) Максимално тегло на потребителя: 100 кг; 

d) Техническият преглед трябва да се извършва редовно, като се обръща 

специално внимание на: 

a. функцията на фрикционният пръстен, 

b. функцията на противоплъзгащата стъпка. 

e) Не е допустимо да се използва бастунът, след като са открити видими или 

доловими повреди, тъй като това може да доведе до инцидент. 

f) Всички ремонти трябва да се извършват от квалифициран персонал. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Максималното тегло на потребителя е 100 kg 

 

 

7. Експлоатация и поддръжка 

 

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА 

 Почистете бастуна с влажна кърпа. 

 Редовно отстранявайте замърсяванията 

 За да се запазят параметрите, е много важно всички елементи да се 

поддържат чисти и да се съхраняват правилно. 

 Съхраняването на влажни места (бани, перални и др.) или на открито, 

съчетано с липсата на хигиена, бързо ще влоши експлоатационните и 

естетическите характеристики. 

 Не излагайте на екстремни метеорологични условия (дъжд, сняг, силно 

слънце), защото някои части могат да променят цвета си. 

 

Не трябва да използвате:  

- разтворители, 

- тоалетни препарати, 

- остри четки и твърди предмети, 

- почистващи препарати, които съдържат хлор, 

- агресивни почистващи препарати, 

Не почиствайте проходилкат с агрегати под налягане или пара! 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Ако продуктът се използва от голям брой хора (например в дом за стари 

хора), трябва да се използват дезинфектанти, които се предлагат в търговската 

мрежа. Преди дезинфекцията горната повърхност трябва да се почисти. За 

дезинфекция могат да се използват само тествани и одобрени дезинфектанти. 

Информация за признатите и одобрени дезинфектанти и методи за дезинфекция 

може да се получи от националния здравен орган. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Използването на дезинфектанти може да повреди външните повърхности, 

което може да намали дългосрочната функционалност на продукта. Спазвайте 

инструкциите, предоставени от производителя на химичния продукт. 

 

ПОВТОРНА УПОТРЕБА 

Продуктът е подходящ за повторна употреба. Броят пъти, през които 

може да бъде използван повторно, зависи от честотата и начина на употреба на 

продукта. Преди повторна употреба, почистете и дезинфекцирайте продукта и 

проверете неговите характеристики за безопасност. Ако е необходимо, 

предприемете действия за ремонт. 

 

СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Очакваният среден срок на експлоатация на медицинско устройство е 3 

години, при условие че се използва по предназначение и се извършва цялата 

необходима поддръжка и сервизно обслужване. Срокът на експлоатация на 

медицинско устройство зависи също от честотата на използване, средата, в 

която се използва, и грижите за него. Чрез използването на резервни части 

срокът на експлоатация на устройството може да бъде удължен.  

Посоченият срок на експлоатация не представлява допълнителна 

гаранция. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД 

- Прегледът трябва да се извършва редовно, като се предшества от щателно 

почистване на проходилката (за да се открият всички скрити повреди). 

 

Честота Обект на контрол Коментари 
Преди първата 

употреба 

Проверка на техническото състоя-

ние и всички елементи в опаковката. 

Проверете дали някои елементи 

имат видими механични повреди. 

На всеки два 

месеца 

Чистота и общо състояние. В случай на механична повреда неза-

бавно се свържете с производителя. 

 

РЕМОНТ 

В случай на ремонт, моля, свържете се с търговеца. 
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ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 

Ако имате въпроси или нужда от помощ, свържете се с търговеца. 

 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА 

Продуктът трябва да се изхвърля в съответствие с приложимите местни 

и национални разпоредби. За информация относно правилното изхвърляне на 

опаковки, метални компоненти, пластмасови компоненти, неопренови, 

силиконови и полиуретанови материали, моля, свържете се с местната фирма за 

изхвърляне на отпадъци или с оторизиран дистрибутор. 

 

 

 

8. Технически параметри 

 

 

Допустимо тегло на потребителя 
 100 кг 

Дълготрайност на продукта 3 години от датата на закупуване 

Височина  800 – 900 mm 

Тегло  0,35 kg 

Спъпка на ругулиране 5 стъпки по 250 mm 

Максимален безопасен наклон 
 
 

Материали  Алуминий, PU, гума 

Описание на средата, в която ще 

се използва продуктът 

 

Температура на съхранение и 

употреба 

 
    +5°С - +40°С 

Влажност за съхранение и 

използване 
30% до 70% 
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9. Символи  

 
Потвърждение за 

съответствие със 

стандартите на ЕС 

  
Защита от влага 

 

 Производител 

  

Защита от светлина 
Максимално 

допустимо тегло на 

потребителя 

Дата на 

производство 

Прочетете 

инструкцията 

преди упротеба 

Използване на 

закрито и навън 

 

 Предупреждение 

 

Максимален 

безопасен наклон. 

 Температура на 

съхранение и 

употреба 

 

Не стъпвайте 

върху бастуна 

Продуктът е 

предназначен за 

транспортиране с 

автомобил 

  

Код на партида 
 Уникален 

идентификатор на 

устройството 

 

Сериен номер 

Медицинско 

устройство 

 

Каталожен номер 

 

 

 

10.  Данни за контакт 

Бургос Медикъл ЕООД 

гр. Бургас 

бул. „Ст. Стамболов“ №73  УМБАЛ-Бургас 

тел: 0888 902526  email:kimryanov@burgosmed.com 
 

 

 

                ПРОИЗВОДИТЕЛ 

mdh Sp. z o.o. 
Address: ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, Poland tel. +48 42 

674 83 84, fax. +48 42 636 52 21 

www.mdh.pl www.viteacare.com 

 

Запазваме си правото да правим технически промени поради техническия 

прогрес. 

 

http://www.mdh.pl/
http://www.viteacare.com/

