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МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО  ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА 

 

 

1. Въведение 

 

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Дълбоко сме убедени, че той 

ще отговори на вашите очаквания. Моля, прочетете този документ, преди да го 

използвате за първи път. Това ръководство е реализирано, за да ви предостави 

необходимата информация за безопасното използване на устройството. 

Правилното спазване на препоръките ще допринесе значително за удължаване 

на трайността и естетиката на продукта. Бихме искали да отбележим, че 

непрекъснато се опитваме да подобряваме качеството на нашите продукти, 

което може да доведе до незначителни промени, които не са включени в 

ръководството. 

 

2. Описание на продукта      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Фиг. 1 
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ОПИСАНИЕ 

1 Място на закрепване 4 Модул за управление 

2 Гнездо за модула за управление 5 Зарядно устройство 

3 Задно задвижване 6 Захранващ кабел 

 

 

СПИСЪК НА АРТИКУЛИТЕ В ОПАКОВКАТА 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

  

Фиг. 2 Задно задвижване, основно устройство       Фиг.3 Две монтажни скоби 

 

 

 

 

 

 
 

              Фиг.4 Монтажна греда                            Фиг.5  Зарядно устройство 
 
 
 

 

 

 

Фиг.6  Контролен модул 

 

 

 

 

3. Показания 

 

Електрическата инвалидна количка е устройство предназначено за хора 

с увреждания за осигуряване на качество на живот, страдащи от заболявания на 

опорно-двигателния апарат, гарантиращо по-голяма мобилност.  
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4. Противопоказания 

 

Не е подходяща за пациенти с наранявания или дисфункция на горните 

крайници, невъзможност да заемат седанало положене, нарушена 

координация и възприятие. 

 

 

5. Употреба 

 

 След като разопаковате опаковката, проверете дали тя съдържа всички части 

съгласно списъка на компонентите по-горе. 

 Уверете се, че всички елементи нямат видими механични повреди. Ако 

имате съмнения, свържете се с дистрибутора. 

 Модулът не трябва да се използва, докато всички компоненти не бъдат 

правилно монтирани на количката. 

 

 

МОНТИРАНЕ 

 

1. Прикрепете монтажната греда (фиг. 4.) към инвалидната количка. 

2. Разгънете инвалидната количка и прикрепете монтажната греда към двете 

вертикални тръби на гърба на количката (фиг. 7.). 

3. Изберете подходящата ширина на гредата и затегнете болта (фиг. 7.). 

4. Закачете мотажните скоби и ги затегнете (фиг. 8.). 

5. Затегнете и винтовете на скобите. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Фиг. 7 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Фиг.8 
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6. Изберете подходящата монтажна скоба в зависимост от дебелината на 

задната ост на колелата и разпъващата се греда. 

7. Монтирайте скобата в центъра на оста и я затегнете (фиг. 9.). 

8. Главата на  скобата трябва да е над монтажната греда. /А/ 

9. Затегнете ексцентриковата скоба която при затягане е в хоризонтално 

положение. /Б/ 

10. Заключете я, като я наклоните леко назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Фиг. 9 

 

 

11. Прикрепете задния модул към монтажната скоба, след което затегнете 

ексцентричната скоба 2 (фиг. 10.). 

12. Проверете стабилността и правилното монтиране на задното задвижване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Фиг. 10 

 

13. След това свържете модула за управление (Фигура 11.) към задния модул.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Фиг. 11 

А 

Б 



 
6 

 

14. Модулът за управление трябва да бъде прикрепен към рамката на 

инвалидната количка с помощта на ремък, така че да е в ръката на 

потребителя (фиг. 12.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Фиг. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 13 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Предпазният превключвател не е предназначен за изключване на задвижването 

при нормална употреба.  

Използвайте въртящия се превключвател, за да намалите безопасно скоростта и 

да спрете задвижването. 

Производителят не разглежда гаранционни претенции, причинени от 

неправилно използване на контролния панел. 

 

 

 

 

 

1 Ремък 

2 Ротационен превключвател 

3 Индикатор за захранване 

4 Бутон за стартиране 

5 Превключвател за безопасност 
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ДЕМОНТИРАНЕ 

 

1. Освободете ексцентричната скоба 2 и издърпайте задвижването от 

монтажната скоба (фиг. 14 и 15.). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                            Фиг. 14.                                               Фиг. 15. 

 

 

6. Експлоатация и поддръжка 

 

 Максималният капацитет на натоварване е 100 kg. 

 Свържете задното задвижване към инвалидната количка и включете ключа 

за захранването, след което завъртете въртящия се ключ. Когато 

превключвателят се завърти на една трета, модулът започва да работи. 

 Скорост: 0-7,5 км/ч 

 

ВНИМАНИЕ!  

Ако скоростта на инвалидната количка е твърде висока, моля, натиснете 

предпазния превключвател на модула за управление. След това задръжте 

колелото на инвалидната количка, за да спрете количката. 

 

 Когато задното задвижване работи, задвижващите колела вече не е 

необходимо да се въртят и количката ще се движи по права линия. 

Препоръчително е постоянно да адаптирате посоката към пътните условия и 

повърхности. 

 Задното задвижване може да се изкачва по наклони до 8 градуса. 

 Когато индикаторът свети в зелено, модулът работи правилно. Когато 

лампичката е червена, моля, заредете го. 

 Батерията е заредена, преди да напусне фабриката. Когато зареждате 

батерията, моля, първо поставете изхода на зарядното устройство в гнездото 

за зареждане, а след това свържете входа за променлив ток. Червената 

светлина означава зареждане; зелената светлина означава, че зареждането е 

приключило. 
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Коментари: 

 

 Ако искате да използвате задния модул, свържете го към количката, преди 

да включите модула. 

 За да спрете модула, моля, изключете бутона за безопасност, настройте 

въртящия се превключвател на нула преди да напуснете количката. 

 Не се накланяйте силно назад - опасност от преобръщане. 

 Ако модулът не се използва дълго време, зареждайте го на всеки 3 месеца. 

 

Неправилно функциониране: 

 

Когато задният модул не работи след включване на въртящия се 

превключвател, това означава, че задният модул се е повредил. Моля, свържете 

се с доставчика. 

 

Поддръжка: 

 

 Модулът трябва да се почиства с влажна кърпа, без да се добавят 

почистващи препарати или други подобни средства. 

 Необходимо е редовно да отстранявате замърсявания, например конци, 

косми и др. от движещите се части на инвалидната количка (колела, опори за 

крака). 

 За да се поддържат експлоатационните параметри на продукта, е 

изключително важно да се поддържат всичките му елементи чисти, както и 

начина на съхранение. 

 Съхранението в помещения с много висока влажност (бани, перални и др.) 

или на открито, съчетано с липсата на хигиена, ще доведе до бърза загуба на 

функционални и естетически параметри. 

 Не излагайте модула на екстремни атмосферни условия (дъжд, сняг, много 

силно слънце), тъй като някои елементи могат да променят цвета си. 

 

Не използвайте: 

- разтворители, 

- почистващи препарати за тоалетни, 

- препарати със съдържание на хлор, 

- остри четки и твърди предмети, 

- разяждащи почистващи препарати, 

- не почиствайте устройството с генератори на пара или под налягане! 
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Ремонт: 

В случай на необходимост от ремонт, моля, свържете се с производителя или 

дистрибутора. 

 

Обслужване на клиенти: 

Ако имате въпроси или нужда от помощ, моля, свържете се с производителя 

или дистрибутора. 

 

 

7. Технически параметри 

 

Допустимо тегло на потребителя 
 100 кг 

Дълготрайност на продукта 5 години от датата на закупуване 

Височина  200 mm 

Ширина 150 mm 

Дължина 470 mm 

Тегло  7 kg 

Колело  10'' 

Максимална скорост на движение 7 km/h 

Пробег  до 20 km 

Двигател 400 W /24V/ 

Батерии 6,6 Ah литиева 

Максимален безопасен наклон 12° 

Описание на средата, в която ще се 

използва продуктът 

 

Температура на съхранение и употреба 
 

    -20°С - +60°С 

Влажност за съхранение и използване 30% до 70% 

 

 

 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО 

ОБОРУДВАНЕ 

 

Този символ върху продуктите или придружаващите ги документи 

означава, че използваните електрически или електронни продукти не трябва да 

се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. За правилното 

изхвърляне, обновяване или рециклиране, моля, занесете тези продукти в 

пунктовете за събиране на този вид отпадъци. Като алтернатива, в някои страни 
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от ЕС или други европейски страни, можете да върнете продукта на местния 

търговец на дребно при закупуване на подобен нов продукт. Чрез правилното 

изхвърляне на този продукт ще спомогнете за опазването на ценните природни 

ресурси и ще подпомогнете предотвратяването на потенциални отрицателни 

последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да възникнат в 

резултат на неправилно изхвърляне. За допълнителна информация се обърнете 

към местната община или към пунктовете за събиране на отпадъци. Ако този 

продукт бъде изхвърлен по неподходящ начин, могат да бъдат наложени 

санкции в съответствие с местните разпоредби.  

 

 

8. Символи  

 
Потвърждение за 

съответствие със 

стандартите на ЕС 

  
Защита от влага 

 
 Производител 

  
Защита от светлина 

Допустимо тегло на 

потребителя 

Дата на 

производство 

Прочетете 

инструкцията 

преди упротеба 

 Използване на 

закрито и навън 

 
 Предупреждение 

Максимален 

безопасен наклон. 

Възможност за 

засядане на 

пръстите 

 

Не стойте върху 

степенките 

Продуктът е 

предназначен за 

транспортиране с 

автомобил 

 Температура на 

съхранение и 

употреба 

 Уникален 

идентификатор на 

устройството 

 

Сериен номер 

Медицинско 

устройство 

 

Каталожен номер 

    

    Продуктът е предназначен за за транспортиране със 

    самолет 

 

Код на партида 

 

 

 

9.  Данни за контакт 

 

Бургос Медикъл ЕООД 

гр. Бургас 

бул. „Ст. Стамболов“ №73  УМБАЛ-Бургас 

тел: 0888 902526  email:kimryanov@burgosmed.com 


	WAY [DRVK0M]

